
Floresan Okuma Sistemi için Hızlı Kullanım Klavuzu 

Pozisyon ışığı yeşil ise: Sterilizasyon işlemi 
başarılı
Pozisyon ışığı kırmızı ise: Sterilizasyon işlemi 
başarısız.

İndikatörü İnkübatör üzerindeki kırıcı ile kırın. İndikatör içindeki mor besiyerinin dip 
taraftaki spor taşıyıcı şeridi ıslattığını görün.
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UYARI: Sistemi kullanmadan önce Hızlı ve Süper Hızlı Bİyolojik İndikatör (Bİ) kullanım klavuzlarını ve IC10/20FR inkübatör manuelini bütünüyle okumanızı tavsiye ederiz.

  Süper HızlıUltra Hızlı

          
 

     
  

     
   

Kapağını kapatın. İndikatörün oda 
ısısına kadar soğuduktan sonra kırın.
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NOT: Okuma yapılan indikatörlerin kalan süresini görmek için Temp tuşuna 5 saniye basılı tutun.

    
   

     
  

   
   
     

    

   
    

      
  

BI’yi bir yuvaya yerleştirin ve sonucu 
bekleyin. Pozitif kontrol olarak kullanılan 
BI’ün sterilize edilmemesi gerekir.    

    
 

İnkübatörü  güç  kaynağına  bağlayarak 
açın.  Güvenli  inkübasyon  ısısına 
ulaşıncaya  dek  bekleyin.  Bu  işlem  45 
dakikaya kadar uzayabilir.

Son 12 okuma sonuçlarını yeniden almak için hoparlör tuşuna 5 saniye süreyle basılı tutun.




